
Обновление программного обеспечения Greenlee Sidekick Plus 

Документ описывает процедуру обновления программного обеспечения Sidekick Plus и его прошивку с 
использованием USB Flash Drive.  

Для обновления ПО не требуется USB кабель или программное обеспечение, установленное на компьютере. 
Пакет обновлений Q1 2014 включает следующие элементы:  

• Приложение пользователя S / W версия: S / W 3.2.0.0  

• DSP F / W версия: F / W 3.2.2  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Это обновление не применяется к моделям Tempo Sidekick Plus (серого цвета) 
 Не все типы USB накопителей совместимы с Greenlee Sidekick Plus 
 Это обновление изменяет вид таблицы кабелей и перезаписывает все пользовательские типы кабелей 

(добавленные или измененные).   

Подготовка к установке обновлений 

1. Обновление устанавливается  только на анализаторы  Greenlee Sidekick Plus, которые имеют платформу 1.3.20 
(или более новую). Для проверки типа платформы эксплуатируемого Вами устройства, выполните следующие 
действия:  
1.1 Поверните ручку на блоке в положение вольт.  
1.2 Нажмите Fn-F4 на клавиатуре для доступа к главному меню  
1.3 Нажмите 4 на клавиатуре, чтобы посмотреть страницу “About”. На экране отобразится информация о 
текущей версии устройства, в том числе и версия платформы.  

2. Подготовьте USB Flash накопитель 
3. Подготовьте компьютер с доступом в сеть Internet 

Приобретение программного обеспечения 

1. По электронной почте 
1.1 Если имя файла обновления «SidekickUpdate_Q1_2014_FlashDrive.zip.remove», переименуйте его, удалив 
приставку «remove». Имя файла должно быть: «SidekickUpdate_Q1_2014_FlashDrive.zip» 

2. На странице сайта 
2.1 Файл обновления располагается на странице  
http://www.greenlee.com/support/prodsoftwaredownloads.html 
2.2 Перейдите в раздел «Sidekick Plus software», выделите и скачайте файл «Q1 2014 Update for a USB Flash 
Drive» 
Сохраните этот файл как «SidekickUpdate_Q1_2014_FlashDrive.zip» 

3. Извлеките файл из архива на USB накопитель (папка “SKPlus_Update” должна быть в корневом разделе USB 
накопителя)  
Например: E: \ SKPlus_Update, где E: это USB Flash накопитель). 

Установка обновлений 

1. Установите переключатель Greenlee Sidekick Plus в положение «OFF» 
2. Подключите USB накопитель к соответствующему порту Greenlee Sidekick Plus 
3. Установите переключатель Greenlee Sidekick Plus в положение «Autotest», на экране должно отображаться 

сообщение «Updating»  
4. Обновление загрузится на Sidekick Plus, после чего он выключится. Перейдите к шагу 6. 
5. Если сообщение «Updating» не отображается, подождите пока Sidekick Plus начнет выполнять эти действия: 

5.1 В режиме «Autotest» нажмите клавишу Fn. На экране отобразится меню инструментов 
5.2 Нажмите клавишу «8», затем нажмите «Start» 
5.3 После завершения обновления перейдите к следующему шагу 

6. Установите переключатель Greenlee Sidekick Plus в положение «OFF» 
7. Удалите USB накопитель из порта Greenlee Sidekick Plus 



8. Для проверки версии установленного  программного обеспечения, перейдите на страницу “About” (См. пункт 1 
раздела «Подготовка к установке обновлений» 

  


